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A-dec Inc.对本文件中的内容不做任何保证，
该保证包括但不限于商品适销性和对某项特
殊目的的适用性的隐含保证。

有关产品质量保证、无菌处理和皮垫维护的信
息可从www.a-dec.com的文档库中获取。

 椅座高度

A-dec 421牙医座椅调节 A-dec 422牙医助理座椅调节

椅背高度 

椅背和座椅倾斜

解锁以调节支撑扶
手的高度。

提起以旋转

使用固定螺钉调节脚
踏圆环的高度。椅座高度
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